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goed vaccinbeheer v3.1 IEEE docx

Hoi collegae,

Bijgaand mijn commentaar.

Zoals al mondeling aan enkelen aangegeven heeft IG] in overleg zojuist gezegd dat als je geen logger gebruikt, je
anderszins moet kunnen aantonen dat de temperatuur binnen specificaties is geweest, dus ook voor transport. Er

werd zelfs gesteld dat de andere producten in de dokterstas ook zo behandeld zouden moeten worden...
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