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Testcertificaat Particle Penetration

[Datum |8-sep-2020 |

Inkoopnummer 309050 Rijksinstituut voor Volksgezondheid

Lotnummer 100.794 en Milieu ]

Productnaam 971 daiVoiksgezondheid,
Leverancier RYZUR

felzijn en Sport

Type mondmasker KN95

Voor het bepalen van de deeltjesdoorlaat van de mondmaskers zijn er testen uitgevoerd op 3 verschillende maskers.

Per masker zijn er minimaal 5 metingen uitgevoerd. Onderstaand de gemiddelden van de 5 metingen per masker.

Klasse indeling conform NEN-EN 149

FFP 1 : 2 80%

FFP 2 : 2 94%

FFP 3 . > 99%

Test medium NaCl

Flow 95 l/min

Gemiddelde Pass or Fail t.o.v.

rendement voor P1/P2/P3

deeltjes = 0,3pm 20,3um

Masker 1 99% Pass for P3

Masker 2 99% Pass for P3

Masker 3 100% Pass for P3

(Adem) weerstand over de maskers
*

Gemeten Eis

(Pa.) (Pa.} Conclusie

Masker 1 130 Pass

Masker 2 104 < 240 Pa. Pass

Masker 3 134 Pass

*weerstand is gemeten over een opperviak van 44 cm? Gerapporteerde waarde is de weerstand ever een velledig masker (44 cm? x factor 3 4 = 150 cm?)

Eindoordeel (P1/P2/P3)

Voldoet aan P3

[Naam [PABR |

Bijlage : Ruwe data

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van het RIVM over de kwaliteit van de producten. Dit betekent

dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door

het LCH en het ministerie van VWS fer ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage

mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Versie: 10-07-2020



Bijlage :Ruwe data

[Datum |8-sep-2020 |Uitgevoerd door |PABR

Gebruikte apparatuur

Inkoopnummer 309050 Aerosol generator 226 19 04 4C9

Lotnummer 100794 Deeltjesteller 1 X079-03

Productnaam ar1 Deeltjesteller 2 X079-04

Leverancier RYZUR Anemometer F024

Type mondmasker KNS5 Drukmeter F011

Mask

Meting Deeltjesgrootte Upstream Downstream |Rendement Gemiddeld

1 337.169.600 1.815.527 99,46

2 336.053.657 1.769.971 99,47

1 3 2 0,3um 328.326.102 1.931.005 99 41 99,40
4 340.465.871 2.283.093 99,33

5 332.185.2838 | 2.180.327 99,34

Masker Meting Deeltjesgrootte Upstream Downstream |Rendement Gemiddeld

1 320.765.585 | 4.250.826 98,67

2 325.420.058 4.364.539 98,66

2 3 20,3um 330.757.869 | 4.603.973 98,61 98,65
4 329.791.660 4.482.490 98,64

5 329.445.930 4.454.945 98,65

Masker Meting Deeltjesgrootte Upstream Downstream |Rendement Gemiddeld

1 317.079.793 1.420.355 99,55

2 313.394.001 1.390.691 99,56

3 3 20,3pm 315.825.416 1.360.674 99,57 99,57

4 317.526.877 1.361.733 99,57

5 319.568.417 1.327.831 99,58
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