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Zoals beloofd heb ik aan

) gevraagd om een

advies te geven ten aanzien van de vraag of het moleculair technisch aanvaardbaar is om met geinactiveerde samples voor SARS-

CoV-2 RT-PCR op de labtafel, zonder laminaire downflow, te werken.

lk voeg wat argumentatie uit de levendige discussie van afgelopen dagen hieronder:

- Deze werkwijze wordt niet geadviseerd voor een “gewone moleculair diagnostische workflow”, aangezien men het risico

op contaminatie verhoogd acht.

Maar de werkwijze kan tijdelijk geaccepteerd worden in de huidige situatie en in de context van de SARS-CoV-2 pandemie

response, maar wel met in achtneming van de volgende zaken:

o Alleen bij een lage prevalentie (dus bv voor pooling strategieén)

o Als er een risico analyse (PRI/PRA) gedaan is (ISO15189)
o Aantoonbaar is dat de gebruikte lysisbuffer daadwerkelijk het virus inactiveert.

o Niet voor klinische materialen, maar alleen voor screenings samples vanuit de GGDs.

lk hoop datje hier wat aan hebt,
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