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Studie 4

* Verzoek van minVWS effect om commercieel beschikbare SARSCoV2

Ag zelftesten uit te testen.

* Tijdens studieperiode: effect omikron + effect sample site (incl keel)
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Studie opzet

* Design: prospectieve cross-sectional diagnostic test accuracy study
* Populatie: general population
* Locatie: 3 GGD teststraten

* Periode: 21 dec 2021 tm 10 feb 2022

* Inclusie: >16jr, informed consent

* Test procedure:
» AG-test: nasal zelftest (3x), fase 2 : nasal+oropharynx zelftest (2x)
» Referentie: PCR — Cobas (Microvida ,

Delft en Sanguin)

» Sample size: 335 pcr pos per Ag-test per fase



Studie overzicht

VELEN #1 #2a #2b #3 #4a i) #ac

time period 14-dec-20 12-apr-21 9-sep-21 21-dec-21 12-jan-22 26-jan-22

6-feb-21 14-jun-21 26-sep-21 3-feb-22 3-2-2022* 10-2-2022*

population pre/asymp general general general general general general

sample site OP+N / OP+NP OP+N NP nasal / saliva nasal nasal OP+N

prof/selftest professional | professional |professional selftest selftest selftest selftest

Ag tests BD BD

Roche Roche Roche Roche

Abbott Abbott

Houngzho (saliva)

Flowflex (Acon) Flowflex (Acon)

MPBio (Biomedicals) | MPBio (Biomedicals) | MPBio (Biomedicals)

Clinitest (Siemens) | Clinitest (Siemens) | Clinitest (Siemens)
GGD-lab-test

WB - Microvida Bravis - Cobasx800 wil v v v v v

Rijnmond - EMC - PantherFusion / Cobasx800 v v v v

Rijnmond - Delft - Cobasx800 v v

ljsselland - Zwolle - PantherFusion / Cobasx800 v

HvB-Microvida ETZ - Alinity / Cobasx800 v

HvB-Sanguin - Cobasx800 v v v

prevalence 8,5% 8,4-13% 8,2% >50% (influenced by confirmatory selftesting)

dominant VOC alpha alpha delta delta-->omicron omicron omicron

Participants included 4274 3139 [ 3866 2950 3076 2199 1222

symptomaten: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.24.22272891v1

Published BMJ2021 BMC2022 submitted asymptomaten: in prep. (*studie periode loopt tm 30-03-2022)
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Variabele: VOC transitie (delta—> omicron)

® Alfa ® Beta ® Gamma @ Delta @ Omikron Overige varianten

28,6% >90% omikron:(12jan)
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Outcomes

1. Diagnostic accuracy per type Ag-RDT bij neusafname transitieperiode Delta = Omicron

2. Diagnostic accuracy per type Ag-RDT bij neusafname tijdens Omicron

3. Diagnostic accuracy per type Ag-RDT bij keel/neusafname tijdens Omicron

4. Diagnostic accuracy per Ag-RDT gestratificeerd voor

* Symtomen tijdens afname (ja/nee) ——— Preliminaire analyse alleen voor symptomaten beschikbaar

* Vaccinatie status (ja/nee)
* Eerder doorgemaakt COVID (ja/nee)
* Sexe (m/v)
* Leeftijd (>16 tot 40, >40 tot 65, >65)
* Reden voor testen (pos zelf-test, anders) (extra t.o.v. eerdere studies)

* Alle bovenstaande na toepassing van viral load cutoff

(waar boven 95% van de PCR positieven een positieve viruskweek hadden (proxy for infectiousness)



Transitie periode Delta = Omicron, Nasal afname

Symptomaten
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1. Overall beeld hetzelfde, met iets hogere sensitivity wanneer viral

cutoff als proxy voor infectiousness genomen wordt.

2. Lijkt een daling in sensitiviteit bij >omicron, maar ligt allemaal

binnen de spreiding.
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Nasal sampling, omicron periode, symptomaten

Fiowflex, nasal sampling MPBio, nasal sampling Clinitest, nasal sampling

overall (400/620 )- en overall (305/820) overall (420/728)- JI‘

fectiousness viral load cut-off 361/620 )- es infectiousnessviral load cut-off ( 340/812)- infectiousnessviral load cut-off (370/711 )- es

testing because of positive seff-test (264 / 270 )- es testing because of postive self-test 39 )- testing because of postive self-test (245/257 )- -..

I Olher reason for testing ( 1461 341 )- | ————— other reason for testing ( 168/581 = herresonfor testing ( 164/460 )- | ——————

not vacsinated (58/75 )- SC fn not vaccinated ( 36/88 )- not vaccinated ( 57/80 )- A

vaccinated once (22/38 )- fmm——————— vaccinated once ( 46/86 )- vaccnatedonce (30/83) r—mmm———————————y

vaccinated twice ( 162/233 )- — vaccinated twice ( 167 / 320 )- vaccinated twice (211/234 )- pe

vaccinatedthree times ( 108/ 274 )- ——— vaccinatedthree times ( 146/ 338 )- vaconatedthree times ( 131/248 )- rl

previous infection (04 / 148)- sy previous infection( 68/185 = previous infection(83/ 127 )- Bt4
no previous infection ( 315/ Nt no previous infection ( 320/834 )- no previous infection ( 366 / 500 )- Rg

male (1787 KA male ( 150/205 )- male ( 180/278)- Sl

female (2281 Rt female (236/524)- female (250/440 )- pry

aged 16 10 40 years ( 254/385 )- Nt aged 16 to 40 years (235 / 475 )- aged 16 to 40 years ( 230 / 385 )- I

aged 40 years and older ( 155/235 )-
a aa aged 40 years and older ( 160/345)- aged 40 years and older ( 190 / 341 )- —_—

40 El L) 70 & 160 4 1b 4 1] 7 E) 1bo
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Nasal + Oropharyngeal, omicron periode,

symptomaten

MFBio, oropharyngeal-nasal sampling Clinitest, oropharyngeal-nasal sampling

overall (365/543 )- — overall (422/653 )- Sp

infectiousness viral load cut-off (315/543 )- ——— infectiousness viral load cutoff ( 374
/ 853 )- et

testing because of positive seff-test ( 277
/

288 )- ——— testing becauseof postive self-test(280
/ 200 )- —

other reason for testing ( 88/ 255 )- Smee ee, other reason for testing ( 142/283 )- =

not vaccinated( 32/58 )- HCad not vaccinated (43/66 )- ———, ————
vaccinated once ( 30/40 )- eh vaccnatedonce (28/40 )- Brrr R—)

vaccinatedtwice ( 130/184)- py vaccinated twice ( 140/214 )- RUC

vaccinatedthree times ( 168 /283 )- I vaccinatedthree times ( 202/332 )- PA

previous infection ( 88/135 )- i — previous infection( 80 / 121 )- oh

no previous infection ( 277 / 408 )- FAA TE no previous infection( 382/532 )- ACC

male( 118/188 )- ———te— male (157/213)- Trt

female (245/375 )- cu female ( 263/437 )- pt

aged 16 to 40 years ( 220/335 )- lu ll aged 18 to 40 years ( 220/330 )- Irre—t

aged 40 years and older ( 138/208 )- a

aged 40 years and older ( 202/313 )- tu
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%pos bij bevestigings test en “andere redenen”
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Figuur 24: Aandeel testen ter bevestiging van een positieve zelftest en testen waarvan

onbekendis of het een

bevestigingstent
is' van alle bij de GGD’en afgenomen testen, met

bekende uitslag, per kalenderweek®*-
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Onder getest, waarvan onbekend is of het een bevestigingstestis, vallen zowel personen waarvan onbekend is of ze na
een positieve zelftest komen testen en ook waarbij niet uitgevraagd is of ze voor een bevestigingstestkomen.
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Belangrijkste bevindingen bij symptomaten
* Omicron zou gemiddeld 6-13% mindere gevoeligheid kunnen hebben dan delta,
maar ligt binnen de betrouwbaarheids intervallen.

* Sensitiviteit van de 3 RDT-Ag testen bij neusafname (omicron periode) ligt tussen

70-79%, na viral load cut-off 77-85%, waarbij FlowFlex beste presteerde.
* Sensitiviteit van de 2 RDT-Ag testen bij gecombineerde keel/neus afname

(omikron periode) steeg 7-13% (70>77 of 83%)

* Sensitiviteit bij mensen met eerdere infectie lijkt lager (ook in eerdere studies),

mogelijk door lagere virale load of door anti-N antilichamen, die het

Nucleoprotein van de huidige infectie (deels) wegvangen.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.24.22272891v1

Accuracy of COVID-19 self-tests with unsupervised nasal or nasal plus

oropharyngeal self-sampling in symptomatic individuals in the Omicron period
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Dankaan allen ...

* Medewerkers

teststraten

5.1.2e

* Studie participanten
* Analisten

5.1.2e

gy

* Co-auteurs: 5.1

5.1.2e


