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From:

Sent: 29

Subject: Re: Merk zelftest voor keelswab

Received: Fri 1/14/2022 7:21:14 PM

Bedankt [EREgvoor het grondig bekijken en uitproberen!

Hebben anderen nog inzichten, ideeén of voorkeur?

rrom: [IEEEPE @ggdwestbrabant.nl>
Sent: Thursday, January 13, 2022 11:35:42 AM

); );
CREE @rotterdam.nl; @sanquin.nl;

@rivm.nl;BEER @amphia.ni;

Subject: RE: Merk zelftest voor keelswab

Dag allen,

Ons kwaliteitsteam testen heeft zich gebogen over het gebruik van de diverse stokken bij een keelswab in combi met de neusswab.

Met dank aan ES voor de extra foto's waar de swabs van Siemens en MP Biomedicals op 1 foto staan.

Conclusie: Flowflex stok is niet geschikt; de stokken van Siemens en MP Biomedicals lijken wel geschikt (Siemens hebben we

getest).
De afbreekpunten van beide stokken zijn dusdanig hoog dat bij afbreken in de neus de stok makkelijk handmatig verwijderd kan

worden. Afbreken in de keel verwachten wij minder snel. Wel is de kans dat de stok afbreekt in de neus iets groter omdat eerst

(soms onhandig) gemanoeuvreerd wordt in de keel. Maar daar moet je echt je best voor doen....

Een duidelijke instructie met daarin houding van het hoofd en afnametechniek is van belang.

croet JERE

Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 18:50

Onderwerp: Merk zelftest voor keelswab

Besten,

Voor de besluitvorming over welke test, heb ik in de bijlage de drie handleidingen van de zelftests, en de instructies zoals

we die in de uitbreiding van de Tilburgstudie (zelftesten) enkele weken hebben gedraaid medio januari 2021.

Ik heb hieronder de stokken van de zelftests zo goed mogelijk proberen te fotograferen. De twee lange stokken hebben
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toch allebei een afbreekpunt.

Ik stuur morgen een verslag van de hele vergadering.

Fijne avond!
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MP Biomedicals

Rapid SARS-CoV-2 Antiger

Self-test for private

For a rapid qualitative del

antigen in anterior nasal

Zelftest voor privégebruik

Voor een snelle kwalitatieve bepaling van SARS-CoV-2-virusantigeen
in anterieure neusuitstrijkjes (voor in de neus)
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FlowFlex / ROTTERDAM (heul kort stokje / 7.8 cm)
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De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt wordt u verzocht de inhoud

niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te refourneren. Het Universitair Medisch Centrum Ulrecht is een publiekrechlelijke rechtspersoon in de zin

van de W H.W (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelik Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophande!| voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

This message may contain confidential information and is intended exclusively for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not use the contents but

notify the sender immediately by return e-mail. University Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at the Chamber of Commerce for Midden-

Nederland under no. 30244197.
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Please consider the environment before prinfing this e-mail


