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Alternative Test Protocol (ATP) — FFP2

Dossiernr Groep idewe: 2000 0427

Gegevens van de aanvrager:

Naam: Douane Nr:

Firma: Federale Overheidsdienst Economie, Locatie lading:

KMO, Middenstand en Energie

KBO nr: BEO0367 303 762 AirWayBill Nr:

Gegevens van het masker:

Fabrikant: Guangzhou Kangling Maat:

Medical supplies Co., Ltd.

Commerciéle naam: / Art Nr:

Merk: / EAN nr:

Model: vs Positie

rekkers:

Type: KN95 (GB2626-2006)

Uitademventiel: [JAanwezig [X]Niet aanwezig

Status masker [XINieuw [|Gesteriliseerd:

Opmerking:

inspanningen ademnood.

Besluit:

[Het masker is NIET GESLAAGD VOOR ATP:

Het masker wordt ingedeeld als

[_]JFFP2 volgens ATP

Dit betekent dat het masker voldoende bescherming biedt

XJFFP2 TAPE NOSE volgens ATP

Datum rapport: 27/07/2020

/

Airport Frankfurt

CAN-5514 3639

784-1411 8801

LOT 20200610

6973152370045

XAchter de oren

[|rond het hoofd

De proefpersonen ervaren een te hoge ademweerstand. Bij kleine

Dit betekent dat het masker voldoende bescherming biedt op voorwaarde dat de zone rond de

neusbrug gekleefd wordt op het aangezicht

[CJFFP2 TAPE ALL volgens ATP

Dit betekent dat het masker voldoende bescherming biedt op voorwaarde dat het masker volledig langs
de randen met tape gekleefd wordt op het aangezicht.
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ATP — FFP2

Meetgegevens

Testdatum 27-07-2020

Operator Xap [JsB [Jkv [INm [Jkpm [fev
Testprotocol ATP v2

$/N toestel [ ]8038155204 []8038171402
[ ]8038104619 [<|8038110423

Test penetration of filter material persoon 1 — Result | Criterium | Oordeel

masker 1

Penetration of filter material? (- N95) 0,22% | <5%/<6%| D<oK [NOK
Penetration of filter material? (+ N95) 0,07%|<0,5% XJok [Jnok
Test pasvorm® persoon 1 Result | Criterium | Oordeel

TIL1 (%)
- masker aan zonder bewegen 495% | <8% Xlok [NOK [ | NvVT

Pasvormtest testfase B 33 >30 DJok [NOK [J NvT
Pasvormtest testfase C (tape nose) 155 230 DJoK [NOK [ J NvT

Test penetration of filter material persoon 2 - Result | Criterium | Oordeel

masker 2

Penetration of filter material (- N95) 0,23% | <5%/<6%| DXJok [_JNOK
Penetration of filter material (+ N95) 0,03%|<0,5% XJok [_JNok
Test pasvorm persoon 2 Result | Criterium | Oordeel

TIL1 (%)
-

masker aan zonder bewegen 6,14% | <8% X<Jok [Nok[] NVT

Pasvormtest testfase B <12,5 | 230 [Jok DNok[ Nv

Pasvormtest testfase C (tape nose) 173 230 DXJoK [JNOK[ J NvT

Test penetration of filter material persoon 3 - Result | Criterium | Oordeel

masker 3

Penetration of filter material (- N95) 0,73% | <5%/<6%| D<oK [NOK
Penetration of filter material (+ N95) 0,10% | <0,5% ok [NOK
Test pasvorm persoon 3 Result | Criterium | Oordeel

TIL1 (%)
-

masker aan zonder bewegen 274% |<8% DJok [Nok [ J NvT
Pasvormtest testfase B 114 [230 ok [nok [ nvr

Pasvormtest testfase C (tape nose) 142 230 XJok [NOK [_JNvT

1
Voor - N95: 2/3 maskers dienen < 5% te halen EN 1/3 maskers dient < 6 % te halen

EN

2Voor + N95: 3/3 maskers dienen < 0,5 % te halen

3 Test pasvorm geslaagd indien 3/3 maskers geslaagd
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ATP — FFP2

Beeldmateriaal:
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ATP — FFP2

Bijkomende uitleg omtrent het ATP — FFP2

Alle testen van het ATP test werden uitgevoerd met een TSI PortaCount 8038.

Het ATP — FFP2 test protocol is een vereenvoudigd testprotocol voor FFP2 maskers waarbij

nagegaan wordt of voldaan is aan een aantal essentiéle vereisten.

De ATP werd ontwikkeld door Groep IDEWE in samenwerking met FOD Economie en kan en

mag enkel gebruikt worden voor het vrijgeven van maskers voor gebruik als FFP2 in het kader

van COVID-19. Deze methodiek en de gestelde criteria mogen enkel door derden gebruikt
worden met volgende verplichte melding in het testrapport: “Test van FFPZ mondmaskers

volgens ATP ontwikkeld door Groep IDEWE in samenwerking met FOD Economie”.
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