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Subject: RE: Lab testen Aanbesteding Zelftesten - praktische afstemming DT-RIVM

Received: Thur 12/9/2021 12:20:38 PM

ees mij net op een foutje in mijn berekening hieronder genoemd. In de 1:5 verdunningsreeks heb ik per

jk een 5-voudige verdunning teveel opgenomen. De totale verdunningsreeks van 7 monsters heeft een

verdunningsfactor van 1:15.625, niet 1:78.125. Ik had per abuis de eerste te maken verdunning niet meegenomen

in mijn berekening.

Alsnog lijkt mij dit een voldoende brede validatie. Eventueel kan de verdunningsfactor iets worden verhoogd,
mochten we een bredere range verdunningen willen testen.

Groeten,

Dubbel
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